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Виконаний порівняльний аналіз похибок частотоміра Ч3-64 та сопроцесо-
ра-частотоміра, які реалізують метод зворотної лічби. 
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В [1] оцінені методичні похибки сопроцесора-частотоміра та часто-
томіра Ч3-64, що серійно випускається. Оцінювання виконане розрахун-
ковим методом у припущені однакової розрядності представлення скла-
дових виразу, який використовується для обчислення частоти. Було ви-
казане зауваження, що зменшення розрядності будь-якої зі складових 
цього виразу призведе до збільшення похибки вимірювання (обчислен-
ня) частоти. Це обумовлює постановку завдання та основну мету 
статті – оцінити похибку вимірювання частоти методом зворотної лічби 
з урахуванням реальної розрядності операндів. 
Основна частина. З технічного опису [2] та з розгляду функціона-
льних схем частотоміра Ч3-64 слідує, що розрядність операндів обчис-
лювального алгоритму складає: 
N1 – 16 двійкових розрядів (чотири тетради (декади) для двійково-
десяткового представлення операнду); 
N2 – 16 двійкових розрядів (чотири тетради для двійково-десятко-
вого представлення операнду); 
NЕ – 40 двійкових розрядів (десять тетрад для двійково-десяткового 
представлення операнду); 
NО – 40 двійкових розрядів (десять тетрад для двійково-десяткового 
представлення операнду); 
NИ – 16 двійкових розрядів; 
Nср – 16 двійкових розрядів. 
Розрядність лічильників NЕ і NО та їх будова “прив’язані” до розря-
дності пристрою індикації результату вимірювань. Розрядність лічиль-
ників N1, N2, NИ і Nср та їх будова обумовлені максимально можливими 
значеннями сумарної кількості імпульсів інтерполяторів, кількості ра-
 І.В. Руженцев, В.Є. Козлов, Ю.В. Козлов 
136                            ISSN 1681-7710.  СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ, 2005, ВИПУСК 9 (49)                               
 137 
діоімпульсів та поправочного числа. Результат вимірювання fx подається 
32 розрядами – 4 байти, тобто 8 декад. 
Оскільки обчислювання виконується мікропроцесором, припустимо 
також, що: 
– множення на коефіцієнт ділення kд в чисельнику реалізується мік-
ропроцесором як операція зсуву вліво операнда NЕ на відповідну кіль-
кість тетрад; 
– ділення на k1 і k2 в знаменнику реалізується зсувом відповідно 
операндів N1 та N2 вправо на 8 двійкових розрядів, тобто 2 тетради; 
– операція ділення на 10 в знаменнику реалізується зсувом вправо 
обчисленого в знаменнику виразу на одну тетраду.  
Такі припущення передбачають відсутність похибок, пов’язаних з 
переліченими вище операціями, і дозволяють переписати вираз для оці-












2          (1) 
При розрядності операндів, що наведена вище, у виразі (1) визнача-
льними будуть однакові за величиною похибки (N1) та (N2), які більше 
ніж на порядок переважають похибки (NИ) та (Nср) і майже на шість 
порядків – похибки (NЕ) та (N0). Тому можна вважати 
.1041,1)δ(N41,1)(Nδ2δN 411
2                            (2) 
В додатку 5 технічного опису частотоміра Ч3-64 2 наведені графі-
ки залежності похибок вимірювань частоти (і періоду) від значень вимі-
рюваної частоти при різних відношеннях шум/сигнал та рівнів сигналу, 
розраховані за формулою: 
f  (10
–9/Tcч + зап),                                       (3) 
де Tcч – встановлений час лічби, с; зап – похибка запуску, зумовлена 
шумами на вході приладу та нестабільністю рівня запуску. 
Ця похибка (рис. 1) для Tcч = 1 с і фіксованих рівнів сигналу 
Uвх = 0,5 В (криві 1, 2, 3) та Uвх = 0,05 В (криві 4 – 6) відрізняється від 
дійсної на величину 0 відносної похибки по частоті внутрішнього квар-
цового генератора або зовнішнього опорного генератора та “ідеалізує” 
похибки обчислення частоти мікропроцесором (так, якби розрядність 
усіх лічильників складала десять декад). 
У виразі (3) перша складова в дужках записана некоректно, бо є ро-
змірною величиною, хоча має відбивати відносну похибку дискретності, 
а взагалі похибка вимірювання частоти 

















Якщо прийняти, що 0 = 10
–7 , а N оцінюється за формулою (2), то 
криві 7 та 8 (рис. 2) характеризують похибку, обчислену за виразом (4) 
відповідно для Uвх = 0,05 В і відношення шум/сигнал –20 дБ та 






















Рис. 1. Аналіз похибки (вираз (3)) 

















































































Для порівняння наведені криві 1 ... 6 (аналогічні кривим 1 ... 6 на 
рис. 1) при умові нехтування похибкою N. Цю умову можна виконати, 
якщо спростити алгоритм розрахунку частоти до вихідного алгоритму 
методу зворотної лічби та відповідним чином вибрати розрядність k 
двійкового лічильника, як це показано в [1]. Наприклад, для 0 = 10
–7 k  
27 = 32. Така розрядність лічильників відповідає розрядності сучасних 
персональних комп’ютерів (ПК), які, до того ж, можуть виконувати 
обчислення з подвійною точністю. Використання ПК дозволить покла-
сти на нього всі операції, пов’язані з комутацією, дешифрацією та ін-
дикацією результату. Можливість виконання нормалізації результату 
вимірювання та пов’язана з нею можливість коригування коефіцієнта 
ділення частоти забезпечать потенційну точність вимірювань у всьому 
діапазоні вимірювань. 
Обмежена восьма декадами розрядність представлення результату 
вимірювань (навіть при усунені недоліків, пов’язаних з обмеженою роз-
рядністю всіх складових розрахункового алгоритму) обумовлює ще один 
недолік частотоміру Ч3-64: застосування зовнішнього високостабільного 
джерела опорного сигналу типу стандарту частоти не забезпечить змен-
шення значення відносної похибки менше 10–8. 
Висновок. Спрощення алгоритму розрахунку частоти за методом 
зворотної лічби та відповідний вибір розрядності лічильників дозволя-
ють забезпечити потенційну точність вимірювань частоти та періоду, 
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